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Precision Resistor Array 

Datron 4910 voltage reference ass'y [also 1281] 
Tolerance 1% (absolute) 

Tempco 3 ppm/K (absolute) 

Tracking (64 Q) 0.5 ppm/K 
T racking (other values) 4 ppm/K 
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